Es ist wichtig, dass die korrekten 2ur P und

werden. Proben, die friih wihrend des Auftretens der Symptome entnommen werden, enthalten
die hochsten Virustiter; Proben, dic nach sieben Tagen nach Aufireten der Symptome entnommen
werden, fiihren mit groBerer i it zu negativen issen im Vergleich zu cinem
RT-PCR-Test. Unzurcichende P hgemiBe P und/oder
unsachgemaBer Probentransport konnen zu falsch negativen Ergebnissen fiihren.

Verfahren der Probenentnahme:

Anteriorer Nasentupfer:

Nehmen Sie den Tupfer aus dem Behilter und achten Sie darauf, das weiche

Ende, das die saugféhige Spitze ist, nicht zu beriihren.

Fiihren Sic die gesamte saugfihige Spitze des Tupfers in Ihr Nasenloch ein.

Drchen Sic den Tupfer mindestens 4 Mal fiir insgesamt 15 Sckunden langsam

in ciner kreisformigen gung gegen dic Ihres

Stellen Sie sicher, dass Sic eventuell auf dem Tupfer vorhandene Nasendrainage sammeln.

4. Entfernen Sie den Tupfer vorsichtig.

5. Wiederholen Sie die Schritte 2-4 mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch.

ODER Speichelprobe:

. Nehmen Sie den Tupfer aus dem Behilter und achten Sic darauf,

das weiche Ende, das die saugfihige Spitze ist, nicht zu beriihren.

Fiihren Sic dic gesamte saugfihige Spitze des Tupfers in Ihren

Mund ein.

Verwenden Sic den Tupfer, um den oberen Gaumen und die

Innenseite der linken und rechten Wange mindestens 4 Mal fir insgesamt 15 Sckunden langsam
abzuwischen. Stellen Sic sicher, dass Sie eventuell auf dem Tupfer vorhandenen Speichel
sammeln,

. Entfernen Sic den Tupfer vorsichtig.

Lagerung und Transport der Proben: Dic Probe sollte sofort nach der Entnahme getestet werden.

we

L

w

IS

LAGERUNG UND STABILITAT

Lagern Sie das Kit bei ciner Temperatur von 2°C bis 30°C. Vermeiden Sie dirckes Sonnenlicht. Die
Kitkomponenten sind bis zu dem auf der AuBenverpackung aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.





